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本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范参考GB/T 2828.2—2008《计数抽样检验程序第2部分：按极限质量（LQ）检索的孤立批检验抽样方案》制定。
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在用电子式交流电能表状态评价与更换实施规范
1  [bookmark: _Toc148102986][bookmark: _Toc16186][bookmark: _Toc23152][bookmark: _Toc12007][bookmark: _Toc27934][bookmark: _Toc23237][bookmark: _Toc5684]范围
本规范适用于低压台区在用电子式交流电能表（以下简称电能表）的状态评价与更换，状态评价结果可作为延长检定周期的依据。
2  [bookmark: _Toc22206][bookmark: _Toc13458][bookmark: _Toc148102987][bookmark: _Toc32439][bookmark: _Toc10915][bookmark: _Toc5506][bookmark: _Toc18248]引用文件
本规范引用了下列文件：
JJG 596　电子式交流电能表
JJF（湘）33—2020　智能电能表运行校准规范
JJG（湘）32—2018　在用电子式交流电能表
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
3  [bookmark: _Toc9108][bookmark: _Toc27520][bookmark: _Toc11035][bookmark: _Toc15129][bookmark: _Toc17596][bookmark: _Toc22277]术语及定义
3.1 [bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc12012][bookmark: _Toc9841][bookmark: _Toc12940][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc22769] 电能表批
具有相同生产标准和技术要求的电能表。
3.2 [bookmark: _Toc11376] 状态评价
针对电能表批组织的评价。
3.3 [bookmark: _Toc5447][bookmark: _Toc10073][bookmark: _Toc6669][bookmark: _Toc13801][bookmark: _Toc2842][bookmark: _Toc18160] 更换
针对计量失准的电能表或不合格电能表批组织的更换。
4  [bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc148102988][bookmark: _Toc17482][bookmark: _Toc3614][bookmark: _Toc10265][bookmark: _Toc21957][bookmark: _Toc7773]概述
为了加强电能表的管理，规范电能表延期使用，依据JJF（湘）33—2020《智能电能表运行校准规范》与JJG（湘）32—2018《在用电子式交流电能表》，基于电能表运行校准平台（以下简称平台），明确电能表状态评价与更换的流程，以及全过程管理和监督的要求，制定本实施规范。
5  [bookmark: _Toc30103]状态评价
5.1 [bookmark: _Toc8344] 在线校准
电网企业依据JJF（湘）33—2020《智能电能表运行校准规范》，基于平台对电能表的计量功能和运行误差进行在线校准，电能表未发生计量异常且运行误差未超过规定的误差限值，则校准结果为正常，否则校准结果为计量失准。
5.2 [bookmark: _Toc9784] 批的提出
电网企业针对检定周期届满前1年的电能表，符合在线校准条件的形成在线状态评价电能表批，不符合在线校准条件的形成抽样检定状态评价电能表批；电网企业组织对电能表批开展在线状态评价和抽样检定状态评价。
5.3 [bookmark: _Toc30554] 在线状态评价
5.3.1 [bookmark: _Toc15392]批的评价结果验证
[bookmark: _Hlk159594342]电网企业将在线状态评价电能表批的评价结果报送至省级法定计量检定机构，省级法定计量检定机构结合批次数量开展抽样核查，组织结果比对验证，并出具验证结果。评价结果验证表见附录A。
5.3.2 [bookmark: _Toc27325]验证结果应用
对于验证结果与评价结果不一致的电能表批，电网企业应暂停在线状态评价，并对平台进行优化提升，经省级法定计量检定机构确认后可继续开展在线状态评价。
5.4 [bookmark: _Toc14277] 抽样检定状态评价
5.4.1 [bookmark: _Toc5888] 抽样方案的制定
电网企业依据JJG（湘）32—2018《在用电子式交流电能表》对抽样检定状态评价电能表批编制抽样方案，明确检定样品数和备用样品数等，并形成样品明细。抽样方案及抽样明细见附录B。
5.4.2 [bookmark: _Toc29578] 样品检定
电网企业组织现场拆回样品，送至省级法定计量检定机构指定的检定地点。由省级法定计量检定机构实施检定，出具检定证书或检定结果通知书。
5.5 [bookmark: _Toc18347] 延长检定周期的申请与确认
电网企业根据电能表批的在线状态评价验证结果或抽样检定状态评价结果，对合格的电能表批提出延长检定周期的申请。省级法定计量检定机构对申请信息进行确认，并上报省级计量行政部门。省级计量行政部门给出是否同意延长电能表批检定周期的意见，电网企业根据意见延长检定周期。延长检定周期申请表及详单见附录C。
5.6 [bookmark: _Toc17598] 信息的发布
省级计量行政部门按照信息公开的要求，将电能表延长检定周期的信息向社会公布。
6  [bookmark: _Toc32018]更换
6.1 [bookmark: _Toc13986][bookmark: _Toc12702] 失准更换
电网企业对校准结果为计量失准的电能表开展现场校验，对校验结果不合格的电能表进行更换。
6.2 [bookmark: _Toc19549] 到期更换 
针对检定周期届满的电能表，电网企业根据电能表批的在线状态评价验证结果或抽样检定状态评价结果，对不合格电能表批进行更换。
7  [bookmark: _Toc13107]持续监测
电网企业对延长检定周期的电能表批，应持续监测其运行状态，及时处理集中性的计量异常事件或用户投诉、申诉等情况。


[bookmark: _Toc898][bookmark: _Toc148103008][bookmark: _Toc734][bookmark: _Toc7364][bookmark: _Toc30255][bookmark: _Toc31025][bookmark: _Toc18671]附录 A
表A.1在用电子式交流电能表批在线状态评价结果验证
	序号
	电能表批编号
	抽样核查电能表数（只）
	验证结果

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	
	
	
	□一致    □不一致

	整体验证情况
	

	省级法定计量检定机构验证意见：






                                          负责人签字：          （公章）
                                                  
                                                                     年      月      日


注：行数不够可自行增加。


[bookmark: _Toc4754]附录 B
表B.1 抽样方案
	序号
	电能表批编号
	数量（只）
	批次抽样信息（只）

	
	
	
	检定样品数
	备用样品数
	总数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	申请单位意见：






                                          负责人签字：          （公章）
                                                  
                                                                     年      月      日

	省级法定计量检定机构意见：






                                          负责人签字：          （公章）
                                                  
                                                                     年      月      日


注：行数不够可自行增加。

表B.2 抽样方案明细

电能表批编号：	数量/只：
准确度等级：	安装年份：
检定样品数量：	备用样品数量：

	序号
	电能表条码
	类型（检定样品/备用样品）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：
1.每批对应一份抽样方案明细；
2.行数不够可自行增加。


[bookmark: _Toc13946][bookmark: _Toc148103010][bookmark: _Toc9702][bookmark: _Toc17339][bookmark: _Toc27967][bookmark: _Toc4213][bookmark: _Toc1867]	附录 C
	表C.1 在用电子式交流电能表批延长检定周期申请

	序号
	电能表批编号
	数量（只）
	延长检定周期的意见

	
	
	
	□延长    □不延长

	
	
	
	□延长    □不延长

	
	
	
	□延长    □不延长

	
	
	
	□延长    □不延长

	
	
	
	□延长    □不延长

	延长检定周期的电能表总数（只）
	

	申请单位意见：

     


                                          负责人签字：          （公章）
                                                  
                                                                     年      月      日

	省级法定计量检定机构意见：




                                          负责人签字：          （公章）
                                                  
                                                                     年      月      日

	省级计量行政部门意见：




                                          负责人签字：          （公章）
                                                  
                                                                     年      月      日


[bookmark: _Toc27460]注：行数不够可自行增加。
[bookmark: _Toc20109]
 表C.2 在用电子式交流电能表批延长检定周期申请信息详单
	序号
	电能表批编号
	数量（只）
	准确度等级
	条码段

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：行数不够可自行增加。
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